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主管检验师：《答疑周刊》2019年第27期
1.【问题】阴道清洁度分级？

【解答】检查方法：标本加生理盐水1滴，涂片后高倍镜检查，根据所见的上皮细胞、白细胞（或脓细胞）、阴道杆菌与杂菌的数量进行判断，并划分清洁度见下表。

	清洁度
	杆菌
	上皮细胞
	白（脓）细胞（个/HP）
	球菌
	临床意义

	Ⅰ
	＋＋＋＋
	＋＋＋＋
	0～5
	－
	正常

	Ⅱ
	＋＋
	＋＋
	5～15
	－
	正常

	Ⅲ
	－
	－
	15～30
	＋＋
	提示炎症

	Ⅳ
	－
	－
	＞30
	＋＋＋＋
	严重阴道炎


2.【问题】什么是神奈川试验？

【解答】从腹泻患者中分离到的副溶血弧菌95%以上在我-妻培养基(人血培养基)上可产生β-溶血现象，称为神奈川现象。

3.【问题】请详细介绍一下葡萄糖酸盐实验？

葡萄糖酸盐试验：
（1）培养基：葡萄糖酸盐微量液体培养基。
（2）原理：某些细菌利用培养基中葡萄糖酸盐作为惟一碳源，将葡萄糖酸钾（钠）分解成α-酮基葡萄糖，α-酮基葡萄糖是一种还原性物质，可与班氏试剂（硫酸铜）起反应，出现棕色或砖红色的氧化亚铜沉淀。

（3）方法：待检菌接种于上述培养基中，35℃培养18~24h后，往培养基中，加入等量班氏试剂（硫酸铜）约10滴，于沸水中水浴10分钟。

（4）结果：产生黄-橙色沉淀为阳性，蓝色为阴性。

（5）应用：肠杆菌科属间的鉴别。肺炎克雷伯（+），大肠埃希菌（-）。
4.【问题】系统误差随机误差的鉴别？

【解答】系统误差指多次测量中大小和方向不变的误差；

随机误差指多次测量中大小和方向不确定的误差；

通常把只进行一次的测量中所发生的误差看做是随机误差；而将只进行一次校验所确定的仪表误差看做是系统误差。
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