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主管检验师：《答疑周刊》2018年第31期
1.【问题】什么是自身红细胞凝集试验？

【解答】其基本原理是抗人O型红细胞的单克隆抗体能与任何种血型的红细胞结合，但不引起凝集反应，这种抗体与另一特异性抗体连接成的双功能抗体，可用于检测标本中的抗原；如与特异性抗原连接，则可用于检测标本中的抗体。这一试验与上述血凝试验的区别在于反应中的红细胞是未经致敏的受检者新鲜红细胞，因此反应中的标本为受检者的全血。自身红细胞凝集可用于HIV抗体、HBsAg的检测，灵敏度与间接血凝试验相仿。目前已很少应用。
2.【问题】代谢性酸中毒时为什么氯离子和钾离子增加？

【解答】酸中毒时，细胞外液pH降低，H+通过细胞膜进入细胞内，机体为了维持细胞内外液电荷平衡，K+从细胞内外移，从而导致高钾血症，氯离子也相应升高。

3.【问题】回收率的计算公式是什么？

【解答】加入已知浓度A的待测物质，用该方法测定其浓度值B，回收率=（A/B)×100%。

注：已知浓度A应在该检测方法的可以检测浓度范围内。

加标回收率，一般是测定样品中待测物质的浓度为C；再取另一份样品，加入定量待测物质（定量加入待测物质的理论浓度为E）（加入待测物质的量最好与样品中待测物质的量一样）测定其浓度为D，加标回收率=（（D-C）/E）×100%。

4.【问题】血浆复钙试验反映的是哪些因子的试验？

【解答】复钙时间即血浆再钙化时间，是去掉钙的血浆中重新加入钙，使内源性凝血过程重现。标本与正常对照相差大于正常对照的40%，即可认为异常。测定内源凝血系统缺陷的一种实验检查。用草酸钠抗凝的血浆，使抗凝剂与血浆中的钙离子结合而凝血过程中断，这种血浆加入适当的钙溶液后，血液的凝固过程则继续进行钙化。正常人血浆再钙化时间在3分钟以内。临床上，血友病、凝血酶原、PTC、第ⅩⅡ因子缺乏纤维蛋白原缺乏或减低症等均可引起血浆再钙化时间延长。尤其对血友病诊断有一定意义。
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